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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно від серцево-
судинних захворювань (ССЗ), включно з інфарктами та інсультами, гине близько 
17,9 мільйонів осіб, що складає 31 % відсоток серед інших причин смертності. А ще 
значна частка людей одержують інвалідність або змушені проходити тривалу 
реабілітацію задля мінімізації негативних наслідків, як фізіологічних, так і когнітивних, 
що створює проблеми в соціальній адаптації і знижує якість життя, що, в свою чергу, 
тягне за собою економічні наслідки. Тому важливим завданням сучасної медичної науки 
є створення засобів профілактики та лікування ССЗ [1]. Такі засоби, окрім технічного, 
мають і науковий аспект, що відкриває нові відомості про досліджуваний об’єкт для 
подальших академічних та прикладних цілей [2]. 
Одним із найбільш інформативних та відносно простих засобів [3] одержання 
відомостей про стан серцево-судинної системи (ССС) є реєстрація електричних сигналів 
(активно, пасивно, евентуально), серед іншого: є електрокардіографія (ЕКГ), реографія, 
електроімпедансна томографія. Водночас опір тканин тіла людини чинить прямий вплив 
на інформативні параметри відповідних сигналів, зокрема електрокардіосинал (ЕКС) [4]. 
Різні тканини тіла по-різному проводять струм. Зовнішній опір тіла складається з 
двох паралельно включених опорів: активного і ємнісного, який обумовлений тим, що у 
місці торкання струмопровідних частин (електродів) до тіла людини утворюється 
конденсатор з певною ємністю. Обкладками кожного з цих конденсаторів є 
струмопровідна частина і тканини тіла людини, що добре проводять електричний струм 
і лежать під зовнішнім шаром шкіри, та діелектриком, який розділяє обкладки, - цей шар 
(епідерміс).  Внутрішній опір тіла вважається чисто активним. Його величина залежить 
від довжини і поперечного перерізу ділянки тіла, по якій проходить струм, і складає 
приблизно 500-700 Ом. На практиці зазвичай нехтують ємністю внутрішніх тканин і 
вважають опір тіла людини чисто активним.  У дійсних умовах опір тіла  людини не є 
постійною величиною; він залежить від багатьох факторів, у тому числі від стану шкіри, 
параметрів електричного ланцюга, фізіологічних факторів, стану навколишнього 
середовища та інше. Стан шкіри також сильно впливає на величину опору тіла людини, 
не тільки постійному струму, що має значні інтервали релаксації.  
Таку систему можна розглядати як лінійну динамічну. Розрахунки виконано в 
середовищі Matlab. Імпеданс тканин описується виразом: 
Zh = sqrt(((4*R_ext*(R_ext+R_int))/(1+w^2*R_ext^2*C_ext^2))+R_int^2), де 
R_ext = R_ext1 + R_ext2 – сума зовнішніх опорів за рахунок контакту шкіра/електрод 
(2*10000, Ом); C_ext = C_ext1 + C_ext2 – сума зовнішніх ємностей за рахунок контакту 
шкіра/електрод (2*0.001 * 10^(-6), Ф); R_int – внутрішній опір тканин прийнято чисто 
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активним (600 Ом). При сьому вона поводиться як КІХ-фільтр високих частот з 
характеристикою комплексної провідності оберненої до імпедансу: 1/Z. 
 
 
Рис. 1. Амплітудно-частотна характеристика синтезованого КІХ-фільтра, що 
репрезентує комплексну провідність тканин тіла людини. Вісь абсцис: частота, Герц. 
Вісь ординат: нормована амплітуда 
 
Обидві характеристики практично співпадають. Відносна похибка складає: 
mean(err_rel): 0.026; max(err_rel): 0.219; min(err_rel): 0.000. 
Отже синтезований фільтр 10-го порядку і наведені коефіцієнти відповідають 
теоретично розрахованому імпедансу тканин тіла людини, враховуючи такі аспекти, як 
контакт електродів з поверхнею шкіри, і може використовуватися для математичного 
моделювання процесів у живих організмах, а також синтезу нового та вдосконалення 
існуючого медичного обладнання. 
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